Dzień dobry,
mam prośbę o przesłanie oferty na wzorcowanie z akredytacją miernika siły typu TesT 326 50N.
Chcielibyśmy sprawdzić przyrząd w następującym zakresie:
[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie]

Poniżej zdjęcia miernika:
[image: Obraz zawierający przewód, narzędzie, elektronika, gadżet

Opis wygenerowany automatycznie]
[image: Obraz zawierający tekst, napęd, w pomieszczeniu

Opis wygenerowany automatycznie]
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6.1 Druckergebnisse

Tabelle 2:  Aufgenommene Druckkraftmesswerte

0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 -5,00 -5,01 -5,02 -5,00 -5,02 -5,01
10 -10,01 -10,00 -10,04 -10,01 -10,01 -10,00
20 -20,01 20,04 20,04 -20,03 -20,02 -20,03
30 -30,03 -30,03 -30,05 -30,04 -30,03 -30,04
40 -40,05 -40,03 -40,05 -40,06 -40,05 -40,05
50 -50,07 50,06 -50,07 -50,06

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabelle 3:  Berechnete Druckkraftwerte

5 -5,01 0,200 5,01 0,40 0,30 -5,01 -0,266 0,47
10 -10,01 0,100 -10,02 0,30 0,20 10,02 | -0,200 0,38
20 -20,03 0,150 20,02 0,15 0,05 20,02 | -0,117 0,31
30 -30,03 0,000 -30,04 0,07 0,03 30,04 | -0,122 0,28
40 -40,04 0,050 -40,05 0,00 0,01 40,05 | -0,125 0,27
50 -50,07 0,020 -50,07 0,02 50,07 | -0,133 0,27
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Model: 326 50N b~ ¢
SIN: 924798 o=
Year: 2023 Q3

Made in EU Calibration once ayear





